o vysledcich laboratore v mezinarodnich mezilaboratornich analyzach pro
tuha paliva, poradanych v roce 2014

w

Cis

einy kod laboratore: 55

Laboratoi : TUV NORD Czech, s r.o., Akreditované laboratore a zkusebn y
¢. 1060

Vysledky laboratore byly vyhodnoceny na podkladé hodnot opakovatelnosti
reprodukovatelnosti normalizovanych v platnych CSN, podle CSN ISO 5725, Cast 1-6 (01
0251:1997) "Presnost (spravnost a shodnost) metod a vysledki méfeni" a na podkladé
prumérnych hodnot vysledkli vSech laboratofi, jejichz opakovatelnost (r) a vzajemna
reprodukovatelnost (R) stanoveni odpovidala hodnotam normalizovanym v CSN a CSN ISO.

a

Hodnoceni:

Laborator se zuCastnila mezilaboratornich analyz, poradanych v r. 2014
CENTREM TECHNICKE NORMALIZACE TEKO - Praha, analyzami:

> Stanoveni popela podle CSN ISO 1171 (44 1378);
> Stanoveni obsahu veskeré siry podle CSN 44 1379:
> Stanoveni obsahu prchavé hoflaviny podle CSN 44 1351

> Stanoveni obsahu C a N podle CSN ISO 29541 (44 1356), (mimo vzorku ¢. 5),

na 3 vzorcich hnédych uhli, 2 Cernych uhli. Celkové hodnoceni mezilaboratornich analyz je
uvedeno ve zprave, ktera je prilohou tohoto posudku.

Vsechny vysledky laboratofe byly v mezich danych normalizovanymi hodnotami
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti uvedenych zkusebnich metod.

Zaver:
Laborator prokazala pri ucasti v mezilaboratornich analyzach zpusobilost ke stanoveni

obsahu popela, veskere siry, prchavé horlaviny a obsahu uhliku a dusiku v ¢ernych a
hnéedych uhlich.

Tento sudek vydavam na zakladé odbornych statutu:

» Centrum technické normalizace - autorstvi véech norem CSN a spoluautorstvi norem ISO v oboru tuhych
paliv, podavani zavaznych vykladu norem

» $koleny externi posuzovatel CIA pro oblast laboratofi podle CSN EN ISO 17025
» soudni znalec v oboru jakosti, vzorkovani a zkouseni tuhych pallv jmenovany ministrem spravedinosti CR.

Platnost posudku: 1 rok od data vydani.
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